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obr. 1 
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A - naataveni kmitoStu hrubS 



B - 



D - 
£ - 
T - 
G - 
H - 
I - 



naataven* kmitodtu jemnfi 



C - pi'epinaS kmitoCtov^ch rozaahd 



J - 



1C - 
L - 



M2 

Ml 



H 



plynul^ dSliS v^stupaiho napStl 
v etupnf konektor pro vldeoaign^l 
vstupni zdifrky pro vnSjSl modulafinf nap£ti 
vystupnl konektor pro vf nss&ti 

pfepinaC dekadickSho dSlide (xl, xlO" 1 , xlO" 2 , xlO -3 , xlO~ 4 ) 

funkJni pfepinad, poloha 1 - yypnuto 

2 - naihaveno 



3 - 

4 - 



vnitfrni 1000 
vnitfnl 1000 



a R92 



5 - nemodulovdno 

6 - IK ynSJSf 

7 - AM vnSjg* 

8 - AM vnitfni 1000 Hz 

HI ynfijSl 

9 - W vnitfnl 1000 Hz 

AM vnSjtt 

% 

10 - yldeonodulace 

modulace mechanlcky vdzan^ai potenciometry 



naataveni yelikoati v^atupnlho nap&ti (potenclometrea R88) 

tlaCitko pro kontrolu anodov^ho proudu elekt rocky 3£5 pfi- 
atrojea M2* 

- mfifidlo pro naatareni a kontrolu hAdnoty nodulace 

i i 

♦ 

- Bdfldlo pro naatwreni hodnoty rt nap St 1 

tlailtko pro kontrolu anodovdho proudu elaktronky £4 pfi- 
atroje* Ml 



0 - kontrolni i&rorka 



P 



anodoydho proudu elaktronky £4 potenclometran 
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fouSitI 



alouM .iako generator mSrndho sigrjSiu 



4 „ 230 MHz a je urJen pfedevSlm pro m&Feni citlivoati a zkrealenl 



pMjiaadti a emplitudovou 



«« 



kmitoCtovou 



lacl. Lze j4m provddSt i j \n& n&fenf, jaka kontrolu kmitoitovd cha 



rakteristiky, £ife pdsma -ratupnlch i mezifrekveniJnich obvodd a pod. 



signAlu 



je mofcno vySetfovat vlasSioati omezovaSti u FM pfi j imadCi a vliv pff 



davnd amplitudovA modulace na zkresleni signAlu u FM pfijinadd* 



V, 



FCPXS 



umlatSn 



krytu* Vf napSti ae zfskAvA z oscilAtpru v tffbodovAm zapojeni. 



otoSnym 



P*ep fnAni rozsahd ae dSje pfepinAnim civek, kterA jsou umlsteny 



karuselu 



kmitoStovA 



3 



ve funkei promSnnA indukSnosti* Aby bylo dosafceno konst antnfho 



mechanicky 



s potenciometrem R52, 'kter^m se mAnf moduladnl napStl pMvAdSn A na 



elektronky El. Konst antnfho zdvihu pfi pFepinAni rozaahd 



prepinAno 



ipfaSertfm 



elektronkov^m 



van^nt pffmo v kmitodtovAm 



skuteCn^m 



zdvihem je nastaven potenciometrem R91* 






V napAjecich pMvodech k oscilAtoru jsou tfiaiAnkovA filtry I C, kterA 
zamezujl vyzafrovAni vf napStl po napAjecich pfrlvodech. Z oscilAtoru 



se vede vf napStl na aperiodicktf modulaCni stupen. Elektronka E4 od- 



delude oscilAtor od v^stupu, takSe oscilAtor neni ovlivnovAn ani pfi 



nastavovAnl dSliCd v^stupnfho napStf, ani zAtSil na v^stupu generAto- 



ru 



elektronky 



9 

na plynul^ odporov^ dSliS R39. Z plynulAho dAlifie je vf napfitf 




■ 



► 




pfiv4d£no na stupnovit* deksdick^ d£liS. Odpor R74, ktery je rozpojen 
v poloze dekadickdho dSlASe "xl”, vyrovndvd vjfstupn i odpor v tdto po- 
loze na 70 0. Z dekadickdho d61i£e je vyatupnl nap£t.l privedeno na 
vystupnl konektor. Napgtl pro amplitudovou modulaci je privedeno ns 
mM2ku elektronky E5, kterd pracuje jako katodov^ siedovaS. K&tody 
elektronek £4 a E5 jsou propojeny, takie moduladnl napetl ae pfevddl 

do k a tody elektronky E4, jejlf pracovnl bod je nastaven do kvadraticke 
263 ti charokteristiky. 

ModnlaSni napStl pro amplitudovou modulaci je mof.no plynuie mg nit po- 
tend ore etrem R85 a mS?it elektronkovjhn volt met rem, osazen;^m dvojitou 
triodou E6. Jeden system pracuje jako triodovy zesilovaS a druny jako 
diodov^ usm£rnova<5 • ModulaSnl nap5tl indikuje mSMdlo M2, kter£ je 
pf-lmo cejchovan£ v procentech hloubky modulace. Potenciometrem R87 

milfeme dostavit souhlas udaje mefidla se skute£nou hloubkou modulace. 

# 

Moduladnl nap$tl pro videomodulaci se pfivddl ze vstupnlho konektoru 

“Videomodulsce" pfes vysokofi*ekven£nl filtr pflmo ns mrlfku elekt.ronky 
E5. 



Promodulovdnl na 10 % nejni2§l amplitude nosndho kmitoStu v souhlaae 
8 televizni normou se dSje ve smyslu zmenfeovdnl pdvodnl amplitudy 
nemodulovan^ho signdlu (obr. 2). PrlsluSrtf moduladnl signal priv6d£qy 
na m?12ku E5 mu si mlt proto takovou stejnoamSrnou sloiku, aby jeho 



okamSitd 



X\U 



plttuda kollsala od nulovd hodnoty nap£tl Jen am^rea do 



kladn^ch hodnet (obr. 2). Je-li k dispoaicl videcsigndl bez stejno- 
smSm^ slofky , pf ivedeme* jej na vstup "Videomodulace w pres zavad6£ 



stejncsffiSrn^ slofky typovdho oznaCenl 1M 051 14. 

0 



Modulovartf signal ee 1131 od modulovandho televiznlho sign61u tlm, 2e 
obsahuje ob$ postrannl pdsma. 



P?1 urSovdnl vf v^stupnlho napStl muslme mlt na zfeteli, Se voltmetr 
je cejchovdn v efektivnl hodnotS. 2pi3kovou hodnotu vf napStl po dobu 



synchronizaSnlch impulsd doataneme, vyndsoblme-li^ hodnotu v^stupnlho 
nao$t.l {2 • 



PMv3dlme-*li do vatupu ’Videomodulace" modulaCn 1 signal sinusovdho 
prtibdhu nap?, z videogenerdtoru, je mo2n3 pttvddSt jej i bez zavad£3e 
stejnosmSmd slofky. Stfednl droven modulovan^ho signdlu je v tomto 



■XpadS ahodna a urovnl nemodulovan3ho signdlu. Je mo2n£ modulovat 
rozaahu moduladnlch kmitoStd 10 Hz a2 6,5 MHz. PMtom hloubka modu- 



lace ae Md i velikosti aoduladniho napfetl. MSFidlo hloubky modulace 
vgak neindikuje nastavenou bloubku. 



a/on 4/ nemodulovany 



3i>'v--rf moduhaany 



_1L 



If 




J 


u 


a 1 l 

_ . 





obr- 2 



obr. 3 



Vf napStf mSflme na yjfstupu z oacildtoru. NapStl pFivddfme pfes 



kondensdtor C34 na kfemfkovou dlodu E3, kter£ napdti usmSrnf 



Usm6rnSn£ napStf ae pfivAdf na elektronku E7, kter6 je zapojena 



jako katodov^ moat- Vf napSti se indikuje mSfidlem Ml. Pfi ra&fenf 



je tfreba nastavovat ddaj mgfidla na ryaku, pon&vad2 jen tehdy v^- 



eiupni napStf odpovidi nastaventfm ddajdm na d&lidlch. Takd podminky 



pro kmitoStovou modulaci aouviai s naatavenim v^stupnfho napSti na 



rysku 



Dostaveni napStl na ryaku voltmetru se provddi potenciometrem R88, 



kter^m se ®Snl anodovd napdtf oacilaSn i elaktronky. Aby v^stupnf 



napdti nekolfsalo pM pfrepinani kmitodtovyeh rozaahti, zafazuji ae ^ 



pFepinadaa mechanicky spfaSen^m a pfepinadem rozaahu do aerie 



s potenciometrem B88 vhodnd odpory. 



Pon&vad2 vf napSti se m §fi na v^atupu z oacildtoru a nelze zcela 



odstranit kmitodtovou zdvialoat aperiodickdho moduladniho atupnS, 



upravuje se citlivost voltmetru odpory, kterd ae pfipojuji para- 



lelnS k pMstroji a pfepfnajf ae pfrepinadem apf aien^m 8 pfepinadem 



rozaahd tak, aby kmitodtovA chyba voltmetru by la v zarudovand to- 



leranci. 



Pro vnitfrni amplitudovou a kzaitoCtovou modulaci a© zisk^vd modulaSnf 

nap£ti o kmitodtu 1000 Hz z LC oacildtoru osazendho elektronkou £9. 

ZkreaW moduladnfho napSt* je menSl ne5 0,5 S. Jednotlivd pracovnf 

zp&soby ae naatavuj i Aink5n1mpfepina5ea K f jehoS deaky jsou v© ache- 
matu oznaSepy 2.1 - 2.7. 

Anodovd napSti pro oaciladnf a reaktanSnf elektronlm, elektronkov^ 
voltznetry a vf oacildtor je atabilizovdno stabilizaCnl v^bojkou E8. 
Zhavicf napStf oscilafin 1 a reaktantoC elektronky je stejnoamSraS a 
magneticky atabilizovan<*. 2havicf nap§tf elektronek moduladnfho atup- 
n6 a voltmetrd je atMdsvd, magneticky atabilizovand. 

s r 

w 

BLOKOVfi SCHEMA 




modulaCni atupen 7 - v f voltraetr 



• 3 - plynuly dSlia 8 - nf voltmetr 

4 - dekadick^ d61i5 9 - nf oscildtor 

5 - v^stupnf konektor vf napStf 10 - vstupnf konektor pro videomodulaci 

11 - zdifvky pro vnSj§f modulaSnl napSti 
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TECHNICS tfDAJE 



4 - 


230 MHz 


v 10 


rozsazlch 










I. 


4 


5,7 


MHz 


VI. 


29, 


2 


- 45,8 


MHz 


II, 


5,6 - 


8,3 


MHz 


VII. 


44, 


8 


- 70 


MHz 


III 


. 8 - 


12,7 


MHz 


VIII. 


68, 


. 

5 


106 


MHz 


IV. 


12,4 - 


19,4 


0 

MHz 


IX. 


104 




- 162 


MHz 


V. 


19 - 


29,8 


MHz 


X. 


159 




- 230 


MHz 






Pf8snost kmitodtu: ♦ 1 $ 



OdeCitatelnost: 1 dllek stupnice jemnSho ladSni odpovldfi rozla 

dSnf 0,1 95 SddanSho kmitoStu 



Paraz^tnl FM nemo- 



dulovanSho sigrrilu: a f < 300 Hz pf i 250 MHz 



V^stupnl nap6ti : NastavitelnS v rozmezi 0,5 pV f 50 mV na 70 0 

z£t62i. 



ZmSna vystupnlho napSti pfi zmSnS sltS + 10 %: - 1 4 % 



Pfesnost vystupnlho napStl: 



chyba 

voltmetru 

dek.dSlifce 

plynul.d§li5e 



z&kladnl 

+ 3 % 

+ 2 % 

+ 0,3 dllku 




itoStovS 



VI. a£ VIII. rozsah +5%, ost.rozsaby 

+ 5 % 1 U,2 ^uV 

+ 5 % z nastavenS hodnoty ^ 



Voltmetr cejchovdn pro napStl 1. harmonickS. 



Vnitfnl odpor: 70 0 



PomSr stojat^ch 
vln vf vtfstupu: 



= 1,1; na stupni dekadickSho dSliSe "xl" = 1,25 
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Amplitudov^ modulace: vnitfn i: 



1000 Hz, hloubka 0 — 80 %, zkreslenl pro 
hloubku 50 % prtimSmS 3 %» max. 5 % 

vn$j§i : 

20 Hz 7 20 kHz, hloubka 0 f 80 *, vatupni 
napfiti asi 0,3 V pro 10 % modulaci 

FM parozitni pM hloubce 30 %: 

a* 

= i,5 . 10 ~ 5 

f nosn£ 

KmitoCtovd modulace: vnit*nl: 

1000 Hz, zdvih 0 f 100 kHz, zkresleni pM 
zdvihu 100 kHz <2 $ 

vnSjS tx 

A 

20 Ha 7 20 kHz, zdvih 0 - 100 kHz, vatupnf 
napgtl aal 0,35 V na 10 kHz 







parazitni 






t Sm6 



kHz 



MHz 




toctovem zdvihu 50 kHz 
MHz 



nastaveni 



klesS tfmSrnS procento parazitni AM 




m aoudaand AM vnitfnf a HI vnSJSi nebo AM vndjSi a FM vnltfnl 
platf lidaje samostatitfch modulaci. 



Chyba mdfeni amplitudovd a knitodtovd modulace + 10 * z naatavend 
hodnoty mimo zaklad^l chybu mdfidla, kterd 5inl~l,5 * z plud vtf- 



Vstupni impedance pro 

vn£jSf modulaci: 5-10 kO/ 1,5 nF 



V ideomodulace : 

, Osazenl : 

# 

Napdjeni: 

Ji§t Zrd: 

Prlkon : 

Rozm£ry : 

V 6 ha: 

PM sluSenatvi : 



vn&JSi: 10 Hz 7 6,5 MHz 

vatupni impedance: ■> 50 k0/50 pF 

vatupni napetl se zavadSSem ss 3lozky: 
cca 1,5 Veff pro promodulov^nl 

r 

vf napetl na' 100 %: 10 % 



2 x 6CC31, 6F32, E180F, 6143, 2 x ECC33, 
6Z31, AZ12, 12TF25, 23NQ50 3 MN 4 I 



220/120 V 50 Hz 



tavn6 pojistky 220 V/l A, 120 V/1,6 A, 
anodovd 2 x 100 mA 



asi 120 VA 



370 x 540 x 350 mm 
• 35 kg 



s£6ek s pojistkami 

altovd Sndra 1AF 641 21 

symetrizadni ^sn 1AK 052 02 

kabel 1AK 641 64 

zavad&S ss sloSky 1AK 051 14 

kabel 1AK 641 44 

ndvod k obsluze 



08SLUHA FftiSTROJE 




Pflpc jenl pf-i atroje na sltovd nupetf 



Pfed pfipojenim priatroje k elektrovodnd aiti je nutno zkontrolovat, 
je-li pfepojovad velikosti napdjeclho aitovdho napSti pfepojen na 
odpovidajici hodnotu napSti "a je-li v drSdcich pojistek vlozka 
o sprdvne hodnotS. 

PfepojovaC velikosti nap^jeciho sitovdho napeti umoznuje nap^jet 
pflstroj z elektrovodn£ sit6 o na- 

p^tf tu3 220 V nebo 120 V, 50 Hz. 

Z tov^rny je pfistroj pfepojen na 
napdjeni napStlm 220 V - kotouSek 
pfepojova£e je nastaven tak, 2e 
udaj "220" je pod trojuhelnikovou 
znaCkou (obr. 5). 

Je-li nutnd p^epojit pflstroj na 
nap^jenl 120 V, uvolnlme zajiSto- 
vaci p6sek, pfepinacl kotouSek pfe- 

pojovade vytdhneme, pootodime a opSt zasuneme tak, aby pod trojuhel- 

nikovou znadkou byl udaj "120". ZajiStovaci pdaek opdt upevnime. 

Pfi pfepojovdni priatroje na jind si'tovd napdtf je tfeba vynenit i 

pojiatku, umiatdnou v pouzdre na zadni st6n§ vedle pfepojovade 3 i{ 0 - 

vdho napdti. Hodnoty pojiatek pro obS napdjeci napSti jsou uvedeny 
v odstavci Technics udaje. 

Spojeni kostry pHatroje a ochramtfm vodiiem je provedeno tfetim 
vodiSem v sl£ovd SnCife. 







PHatroj zapindme prepnutim fUnkdnibo pfepinade I (obr. 1) z polohy 
"Vypnuto" do poloby "Naihaveno". Fo nazhaveni, kterd trvd asi 2 mi- 
nuty, je priatroj pripraven k mefeni. DoporuCuje se vSak nechat 



pfistroj pfed m§renim sapnutj asi 1/2 hodiry. aby nastalo dostate5n£ 
us talent pfistroje. 



Kpntrpla_prj , stroje_ e _ng3.t.sye ni voltmetr^ 



PrepinaS f\mkci I prepnene do polohy "Nemod.”. PM prepinaCi kmitoSto- 

♦ 

vych rozsahti C v mezipcv cze prekontrolujeme nulovou vychylku vf volt- 
metru. Nulu vf voltmetru na3tavime potenciometrem R127 umistcnym na 



zadni st£n£ p?istroje. 

Kontrolu anodov^ho proudu elektronky E4 a E5 provedeme stisknutim 
tlaSitek L a N. Po stisknuti tlaMtek musi mSMdla Ml a M2 uk&zovat 
do barevn^ch poli£ek. Je-li treba, dostavime proud elektronky E4 po- 
tenciometrem P, pfistupnym po sejmuti vi6ka no panelu. 




Na st aven i i 



«<l 



itoStu 



Pfepinad kmitodtovych rozsahti C prepneme do zvolen6 polohy a na kxu- 
hov6 kmitoatov^ stupnici nastuvime 26dany kmitodet knoflikem hrubdho 
ladfenl A. Pro nastaveni velmi malych zmSn kmitoStu slouzi knoflik 
jemn^ho ladSni B, kter^ je opatfen stodilkovou stupnici. StodilkovA 
atupnice je okolo knofliku jemneho lad£m oto£n£, takze ji m&fceme 
s pfidrienim knofliku pro libovolny kmitoSet nastavit na nulu. To nAm 

p • 

usnadni nap?. m£reni 5i?e p£sma p?ijima5e. Jeden dilek jemneho lad&ni 
znamend rozladSni kmitodtu pribli2n& o l°/oo. 



Nastaveni vf n ap& ti 




Pfistroj propojime s mSFenym objektem pomoci propojovaciho kabelu. 
Chceme-li m6?it na zarizeni, kter£ symetrick^ vstup, zap oj ice 
mezi propojovaci kabel a vstup meFen^ho objektu symetrizaani £len 
1AK 052 02. 

Lev4 mSFidlo Ml a knoflik K pod nim umistfen^ slouzi k nastaveni vf 



/ 
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napdtl. Vf napdti naat&vujesie na cejchovnl zn&dku na stupnici pi'latro- 
3 e 141 • ^ynl mdXeme nastavit libovolnd v^stu pal napStl dekadicktfo a ply- 
nul^w ddlidem H a D. Nap&tl na v^stupu dcataneme vynriaobenlm ddajd 
plynul^ho a dekadickdho ddlide. 

Toto plf&ti pfesnd jen tahdy, je-li \tf$tup spr£vn& zakonden 70 £• 



Upozorndnl 



3e atrany apotf'ebide neanl l?^t pfivedeno na v^stup generdtoru vd 
cizf napdtl ne2 XV, jinak je nebezpedl podkozenl odpoi*d ddlide. 



Modulace 



Zptisob modulace vf aigndlu vollme pfeplnadem funkce I. 



a ) AM vnitrnf 



Modulace je prov^ddna napdtlm z vniti^lho oacildtoru 1000 Hz. 
Hloubku modulace je modno nastavit od 0 do 60 % a odedltat na 
pravdm mdridle M2. Na vatup pro videomodulaci E nesznl b^t pfi- 
v^deno fcddnd napdtl a vatup je zakryt vidkem. Hloubka modulace 
klesri pro kmitodty ni25i ned 20 MHz. Souviai to a malou kapa- 
citou v katodd elektronky E4, takde pro nizkd kmitodty vznik6 
na katodovd Impedanci negativnl zpdtnd vazba. S ohledem na 
videomodulaci neni modno katodovy kondensdtor zvdtdit. Proto 
pro preand a tan oven! hloubky modulace pf*i tdchto kmitodtech 
aloud! graf uvedertf na obr. 6. 



r 



^)ioubko moduioce 





obr. 6 



b) HI vnitrni 



1000 



Hz, kmitodtovy zdvih m&2eme nastavit 
knoflikem J od 0 do 100 kHz a odeditat na pravdm mSfidle M2. 



c ) Nemodulovagy aigndl 

Z vf vystupu G Ize odebirat nemodulovand vf napSti o nastave- 

* \ 

ndm kmitodtu. 

d ) FM_vn§jsi 

Moduladnf napeti je pMv^ddno na zdfFky F oznadend "VndjSi modu- 
lace". Kmitodtovy zdvih je modno nastavit knoflfkem J, oznadenym 
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Modulace". Velikost kmitodtovdho zdvihu milZene 
mir idle 112. Pfi regulAtoru "Modulace" na maximu 
lain! nupdti pro Af = 100 kHz asi 3,5 V. 



odeditat na prav£m 
je potfebn^ modu- 



e ) £M_vn£j$l 



ModulaSnf napSti je pfivddfino na zdifky F "VnejSi modulace". Hloub 
ku modulace je moZno nastavit knoflikem J oznaZenjhn "Modulace" 
a odefitat na P rav<1m mSridle M2. PM reguldtoru "Modulace" na maxi 
du je potfebn^ moduladni nap£ti pro hloubku modulace 80 % asi 






Amplitudovou modulaci 1000 Hz z vnitfniho generator nastavime 

knoflikem J "Modulace" na poZadovanou hloubku, kterou odedteme 

na mdridle M2. Na zdifky F "VnSjSi modulace" pfivedeme moduladnf 

napeti. 7o naataveni amplitudovd modulace pfepneme funkdni pfepi 

nad I do polohy "FM vn£J2i" a zmSnou napgti vnSjdiho modulaZniho 

zdroje naatavime na mSridle M2 pozadovatf tanitoCtovy zdvih. Po 

nasteveni zdvihu pfepneme pfepinad funkci I op 6 t do polohy 
"AM vnithni - F M vndjgi". 






Pfi n&stavovdni poatupujeme obdobnS jako v predchozim pripadS: 

Pn kmito£tov<§ modulaci 1000 Hz z vnitrniho generAtoru naatavlme 

knoflikem J pozadovany kmitodtovy zdvih, ktejtf ode^teme na me- 
f idle K2. 

l.a zcirky F (vn6j3i modulace) privedems moduladni napSti. Po 
iustaveni kmitodtovd modulace prepnenre p^epinad I do polohy AM 
vncjzi a zmenou napfctl vnfeJSlho modulaZniho zdroje nastavime na 
mdridle M 2 poZadovanou hloubku modulace. Po nastaveni hloubky 
modulace prepnene pfepinad I opet do polohy FM vnit?nl - AM vnejSi 



h) Videomodulace 



♦ 



Na vstupni konektor E •’Videomodulace" pfivedeme moduladni signal. 
Propojeni signdlu na vstup se Mdi zdaedami uveder$mi v pMsludnd 
Sdsti popisu pfistroje v tomto ndvodd (str. 5 )• Hloubka modulace 
se nastavi zmdnou napdti vndj^iho zdroje# Pro promodulovdni do 
hloubky odpovldajlci normd televizniho slgndlu t j . pro pomdr 
fcrajnich amplitud nosndho signdlu 100 % : 10 % je tfreba privdat 
module dni napdti o hodnotd 

?SS 



igndlem 



rozsehu moduladnich kmitodtti, pronikd napdtl vnitfni kapacitou 



elektronky E4- na v 
voltmetru se proto 



kmito 



privedenim moduladniho signdlu 



VfM&iA ELEKTRONEK 

Opravu elektricktfch vad pfistroje uiivatelem nelze doporudit, pond- 
vad2 ke kontrole a k nastaveni aprdvnd fbnkce Je tfeba ndkolika 
specidlnich zaMzeni. Pfesto Je uveden postup pfi v^mdnd elektronek, 
jejichi omezen^ divotnost zpdsobuje nejdastdji Spatnou dinnost pH- 
atroje. K v^mdnd elektronky pfistoupime ad tehdy, kdy£ ae pf-esvdddi- 
me, Ze vada neni zpfisobena jinou pMdinou. Pro sprdvnou funkci pM- 
8troje Je tfreba, aby p*i v^mdnd elektronek byly ndkterd reguladni 

prvky dostaveny* 

V^adna t elekt ron ky El 



Elektronku El vymdnujeme, nedoadhne-li kmitodtovtf zdvih hodnoty 

100 kHz (kontroluj erne adfridem zdvihu), nebo je-li velkd zkreale: 

* 

kmitodtovd modulace. Po ytfadnd elektronky deatavime potenciorcet: 



R5 napStl na katodS na hodnotu E^ = 3,8 V. PM tomto nastavovdni 
prepneme prepinad rozaahd do mezipolohy. Pro v^mfcnu vyhovuje takovS 
elektronka, ae kterou se zm£ni akutedn^ kndtodtov^ zdvih proti Uda- 
ji modulometru max* o +10 % a -20 %. OpStn£ dostaveni aouhlasu meMSe 
zdvihu se akutedrtfm zdvihem provedeme n&stavenim potenciometru R91* 
Zkontrolujeme aouhlas fcmitodtov^ stupnice na I. a i IV. rozsahu. 
FMpaditf nesouhlaa mtiieme dostavit j6dry civek L16 ai L19. Rovn§2 
nut no kontroloyat, zda pou2it6 elektronka vyhovuje a hlediaka mal^ho 
zkresleni kmito£tov£ modulece. 



Pozn/Smka • 



# 

Popis a umiatSn i ,v5ech naatavovacich prvkti R5, 91, L16 7 19 aj. je 

uveden v n^aledujicl kapitole "UmiatSni nastavovacich prvkti". 






V^mSna t£to elektronky se provede, nenf-li napM moSno nastavit v^- 
stupni napSti na mefridle Ml na ryaku CnenI mo5no dos6hnout vyatupni 
ho napSti 50 mV). Pri vym£n£ tdto elektronky mu2e naatat zm§na kmi- 
tofitu max. o + 1,5 %• Dostaveni je mozno pro vest trimrem C100 pH 
kmitodtu 230 MHz. 



Vym6na _ e 1 ek t r r i^k_£4 _a_E£ 



0b£ elektronky maji apoledn^ katodov^ odpor, a proto zmena proudu 
jedn£ ovlivnuje i proud druhd. Zm6na proudu elektronky E5 m6 v&t§i 
vllv. Nutno proto kontrolovat proudy obou elektronek stladenim tla- 
Mtek N a L. Neni-li proud elektronky E5 v polidku dovolen£ toleran- 
ce, mual se tato vymSnit. Elektronka E4 ae vymSni tehdy, neni-li 
mo2no pomoci potenciometru R28 dostavit jeji proud do pfedepsan^ 
tolerance. PM v^m§n£ elektronek E4 nebo E5 je tfeba kontrolovat, 
nemSni-li se anodov^ proud elektronky E4 ae zmSnou sit& o + 10 %. 
Zm£na prbudu E4 muai ttft pH t§chto zm§n6ch menSi ne2 + 1 %. PM 



vetSich zm£n£ch proudu J e tfeba nastavit stabilitu potenciometrem Rjl. 
Pfi ka£dd zm find potenciometru R31 muslme vidy potenciometrem R28 do- 
stavit proud elektronky E4 do toleran£niho pollSka. Nenl-li k dispo- 
sici vhodnd elektronka, so kterou by bylo moSno dosdhnout nastaveni 
v normdlnim rozsahu regulace poteneiometrti R31 a R28, je pripadnS 
mo£no dos6hnout tohoto nastaveni zm£nou katodov£ho odporu R33 v me- 
zich 200 7 320 0 i s e^ekirortkou, kter4 mo odchylky pararaetr& 

od spr£vn£ hodnoty. Nastavov&nl proudu E4 a E5 prov^dlme v poloze 
pfe pina5e fUnkci I "Nernoduiov^no? Aby pM vymdnS elektronky E4 byl 
sachovdn t£z pozadavek nunimdlniho zkre3leni amplitudovd modulace, je 
tfeba, aby elektronka £4 splnovala podmlnku, £e pfi zapojenl podle 'S 
scberaatu na obr. 7 musi b^t anodov^ proud la = 13 mA dosai&en pri pred- 
pStl Ugi = -1,2 f -1,6 V, 




s 

obr. 7 



Dlouhodobd stabilita modulainiho stupnS z^visi zejm^na na stdloati 
elektronky E5« Proto se doporuduje pM vym£n$ prov^at kontrolu 
vakua td elektronky, kterou chceme pouSIt. 

- 18 - 



a 



elektronky 



NaShaveno 



zkontrolovat pMpadny nesouhlaa elektrick£ nuly a dostavit ji poten- 
ciometrem R135. Pomoci mSFide modulace pMpoJen^ho na vfatup generd- 
toru nastavit 30 %-ni hloubku modulace a pMpadny nesouhlas mdFidle 
dostavit potenciometrem R87- PM kmitoCtu 50 MHz nastavit t«2 zdvih 
* f = 100 kHz - kcntrolu provddSt m£tt£em kmitodtovdho zdvihu - 
pMpadr^ nesouhlas m&Mdla M2 dostavit potenciometrem R91. 



V^m$na_elekt roriky EJ 



PM v^m£n£ elektronky 
H127 a zkontrolovat n 



dilku 



konektoru pri kmitoCtu 35 MHz vy- 
L$lia H v poloze xl, plynul^ d61id 
Upravit citlivost vnitFm'ho volt- 



cetru potenciometrem R130 tak, aby pM vyatupnim napetl 100 mV byla 
v^chylka mSFidla Ml na rysce. 



NAST AVOV AC 1 PRVKY 



Je-li nutno doatavit naatavovaci prvky vlivem atrirauti elektronek 
nebo jejich vfm&ny, uvolnime Srouby uarfst5n6 v Jelnim panelu po 
boCnich strandch a vyauneme pfedni panel ae subpanelem a- oscil/Storem, 

kterd jaou k n$mu pfipojeny, z kovovd skfing, v ni 2 ztiatane jednotka 
zdroje, spojend se 3ubpanelem no2ov£mi konektory. 

Na lev£ strane jsou pMstupny dolaSovacl potenciometry R55 - R 73 (viz 
obr. 8 ), na horni atSnS vany oacil«Storu Je umlstSn potenciometr R52 

a na P rav4 stranS subpanelu jaou umiaUny dol^ovac! prvky R138 94 

93, 87, 91. * ’ 

Uvolnenim Sroubtal upev^ujicich zadni at 6 nu vany oscil^toru a Jejim 
odejmutim zisk&ne pfiatup k dostavovacim prvktim C30 - 35 , kter 6 jaou 

pMstupny pro doladSni otvory v zadni atfenS karuselu, ozna5eitfmi 
117 - L20. W 



Trimr C100 je umiatSn vpravo od a tat ora ladiclho kondens^toru. 

6 

Chceme-li nastavovat prvky K135, 127 a 130, umfatSn^ na jednotce 
zdroje, uvolnfme Srouby upernujici zadnl at6nu akfinS pflstroje, 
kterou odejmeme. Uvederx* dcatavovacl prvky jsou nyni pMstupn£. 

UmlstSni a podrobrtf pop! a ▼Ssch dolacEovaclch prvkd je uveden v n£ 
aledujiclm textu a vycbrazerJch 9, 10 a 11. 




R55-R/3 



R52 



C100 



C30-C33 



FM35.R12?, R130 



obr. 8 
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Nastavova ci prvky umlst£n£ na j e dn o tce zdroje 







obr. 9 

Pohled na stranu si{ov£ pfivodky. 



* W 

R127 

/ 

'■% 

i 

R130 



nastavent nuly voltmetru pro rnofeni vf nup£tf. 
Potenciometr je pMstupitf otvorem v zadnf atSnS skMnfi. 

potenciometr pro naatavenl citlivosti vf voltmetru. 



v *• 

R135 - doatavenl n£b£hov£ho proudu elektronky E6 nf voltmetru 

pro mSfenl hloubky modulace a kmito£tov£ho zdvihu. 
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o br. 10 

Nastavovacf prvky umistSn^ na boku 

subpanelu 



/ 



* 

* 






R91 





potenciometr pro nastaveni vatupniho napdti pro nf volt- 

iito£tov£ modulaci (n33tavenl aouhlasu kmito£to- 



:«u 



metr pri 

vdho zdvihu ae stupnici mSfiSe modulace, m£Mdlo M2). 



potenciometr pro na3taveni V3tupniho nap£tl pro nf volt- 
metr pfi amplitudovd modulaci (i,.jtaveni souhlasu hlcubky 
modulace se stupnici m£Fi5e modulace, raSFidlo M2). 

potenciometr pro nastavenf anizen^ho nf nap£ti pro ampli- ^ 
tudovou modulaci • 



R94 

R138 



bodnlky pro dostavenl citlivoati muridel pri mdreni anodo- 
vych proud& elektronek 6143 a E180F. 
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*63 




*52 




* 61 



*60 



*23 

*22 




*21 



*20 



*50 



*60 



*56 



R 68 



#- $ 
R52 *62 



“€ 





*56 



*66 





*5, 



*66 




*54 R64 





otr. 11 



Desko s pot one io 2 ;etry 



%'Kf , 



C100 



R52 



)) 

4 j 



c 



l ! 

1 i i 

i f • 



C3C- C33 | 

\ * *t - 

rvi 

i • K . 



L 



» 

I l 
1 



1 ! * 

I X 



\ / 



k 

X 



o 






cv 



obr. 12 



Verna osciiatoru 
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R31 * potenciometr pro nastavenl stability vystupnlho napgtl 

3 e zmSnou aitS se nastavuje pfi vym5n£ elektronky E180F. 

H11T - nastaVovacl odpor pro nastaveni anodov^ho napSti osci- 

ladnl elektronky 6CC5 1. 

R112 - nostavovacl odpor pro nastavenl pflSndho proudu stabi- 

lize toru 12TF25- 

R108 - nastavovacl odpor pro dostavenl anodov^ho napfcti elek- 

tronky 6U3 a E180F. 

Rill - nastavovacl odpor pro dostaveni stejnosmern£ho zhaviclho 

napetl • 

R5 - potenciometr pro nastavenl sprevndho pfedpetl reaktandni 

elektronky, nast 9 vuje se pfi v^m£ne reaktandni elektronky 

ClOO - trimr pro dostavenl kmi. tod to vdho souhlasu se stupnicl 

pfi vym£n£ os c i la Ini elektronky 6CC31* 

C30 7 C32 - trimry pro nastaveni vystupnihc napfetf na nejni^Sich 

rozaazlch. 

R54 7 R63 - potenciometry pro nastavenf kmitodtovdho 2 dvihu na Jed- 

notliv^ch rozsazicn pfi toitodtove modulaci a otevren^m 
kondensetoru. 



R64 7 R73 - potenciometry pro nastaveni krr todtovdho zdvihu na jed- 

notliv^ch rozsazlch pfi kmito£tov4 modulaci a zavfendm 
kondens 6 toru. 




potenciometr mechznicky v£z6n s otodrtfm kondensetorem 
C16, Cl7 . Pfivedl na mfIXlw reaktandnl elektronky 
napfetl, potfebn4 pro konstantni zdvih kmitodtovd modu- 
lace pfi plynuld zm£n§ kmitodtu vf* 




ROZPIS ELEKTEICKlCK SOU&lSTl 



0 d p 


oryx 








HI 


odpor vrstvovy 


TR 


110 


16k 


R2 


odpor vrstvovy 


TR 


110 


Ik 


R3 


odpor vrstvovy 


TR 


lib 


32k 


H4 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


100/A 


H5 


potenciometr 


WN 


690 


01 Ik 


R6 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


40k/A 


R? 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


20k/A 


R8 


odpor vrstvovy 


TR 


l01 


6k4/A 


R9. 


odpor vrstvovy 


TR 


110 


20k 


RIO 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


200/A 


Rll 


odpor vrstvovy 


TR 


110 


10/A , 


R12 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


500/A 


R13 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


500/A 


R14 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


o 

o 

IT\ 


H15 

% 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


160/ A 


R16 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


125/A 


RX7 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


125/A 


R18 


odpor vrstvov^ 


TR 


101 


2 5/ A 


R19 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


25/A 


R20 


odpor vrstvov^ 


TR 


101 


64/A 


R21 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


40 


R22 


odpor vrstvovy 


TR 


111 


640 


R23 


odpor vrstvovy 


TR 


111 


Ml 


R24 


odpoi?:. vrstvovy 


- TR 


101 


Ml/A 


R25 


odpor vrstvovy 


TR 


111 


M2/A 


.R26 


• 

odpor vrstvovy 


TR 


101 


20k/B 


R27 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


M2/B 


R28 


potenciometr 


WN 


694 


01 Ml/N 


R29 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


1M6/B 


R30 


odpor vrstvovy 


TR 


111 


125/A 


R31 


potenciometr 


WN 


790 


25 6k8 
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R32 

R33 

R33 

R33 

R33 

R33 

R34 

R35 

R36 

R37 

R38 

R39 

R40 

R41 

R42 

R43 

R44 

R45 

R46 

R47 

R48 

R49 

R50 

R51 

R32 

R53 

R54 

R35 

R56 

R57 

R58 

R59 

R60 

R61 

R62 

R63 

R64 



odpor vrstvovy 
odoor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
potenciometr 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy' 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
potenciometr lin. 
odpor vrstvovy 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 
potenciometr lin. 



TR 101 lk/A 
TR 102 160/A 
TR 102 125/A 
TR 102 200/A 
TR 102 250/A 
TR 102 3-0/ A 
TR 111 100 
TR 101 160/A 
TR 101 5 Ok/ A 



TR 


111 2,\ 


• 

• 


TR 


102 5 00/ A 


In. 


N 694 20 


TR 


ill TOC/A 


TR 


102 lk 


/ A 


1AK 650 20 


1AK 350 4 


, ,- \ 


UK 650 46 


1AK 650 4? 


1A] 


K 650 45 


1AJK 650 47 


1A3 


v 650 45 


In] 


\ 650 47 


1-Aj 


•; G50 66 


1AK 650 22 


WN 


696 06 


10k/;: 


TR 


101 160 


WN 


694 01 


lOk/N 


wi; 


594 01 


25k/N 


WN 


694 01 


25 k/N 


WN 


694 01 


25k/N 


WN 


694 01 


2 5 k/N 


WN 


694 01 


25k/N 


WN 


694 01 


25k/N 


WN 


694 01 


25k/N 


WN 


694 01 


25k/N 


WN 


694 01 


50k/N 


WN 


694 01 


2 5 k/N 









* 





< 

► 



w 




R65 


potenciometr lin. 


WN 694 01 25k/N 


R66 


potenciometr lin. 


WN 694 01 25k/N 


R6? 


potenciometr lin* 


WN 694 01 25k/N 


R68 

♦ 


potenciometr lin* 


WN 694 01 50k/N 


R69 


potenciometr lin* 


WN 694 01 50k/N 


R70 


potenciometr lin* 


WN 694 01 50 k/N 


R71 


potenciometr lin* 


WN 694 01 30k/N 


R72 


potenciometr lin* 


V/N 694 01 25k/N 


R73 


potenciometr lin, 

* 


WN 694 01 50k/N 


R74 


• vrstvovy 


1AK 650 23 


R74 


• 

• odpor vrstvovy 


TR 102 20k/B 


R74 


odpor vrstvovy 


TR 102 16k/B 


R 74 


odpor vrstvovy 


TR 102 12k5/B 


R74 


odpor vrstvovy 


TR 102 25k/B 


R74 


odpor vrstvovy 


TR 102 12k5/B 


R74 

9 


odpor vrstvovy 


TR 102 6k4/B 


R74 


odpor vrstvovjr 


TR 102 4k/ B 


R74 


odpor vrstvovy 


TR 102 lOk/B 


574 


odpor vrstvovy 


TR 102 8r:/B 


R85, 


92 potenciometr 


IAN 698 02 


R86 


odpor vrstvovy 


TR 101 20k/A 


R87 


potenciometr 


WN 694 01 50k/N 


R88 


potenciometr 


WN 690 10 22k 


R9I 


. potenciometr 


WN 694 01 50k/N 


R93 


potenciometr 


V/N 694 01 50k/N 


R94 


potenciometr 


WN 690 01 50 


R95 


potenciometr 


WN 790 25 22k 


R96 


potenciometr 


WN 790 25 22k 


R97 


potenciometr 


WN 790 25 22k 


R98 


potenciometr 


’WN 790 25 22k 


R99 


potenciometr 


'WN 790 25 22k 


R100 


potenciometr 


WN 790 25 22k 


R101 


potenciometr 


WN 790 25 22k 


R102 


potenciometr 


WN 790 25 22k 


HI 03 


potenciometr 


WN 790 25 22k 

* 


R1G5 


odpor vrstvovy 


TR 102 U5/A 


R106 


odpor vrstvovy 


TR 102 M5/A 





I 



1 



R107 


odpor dratovy 


TR 


618 


2k5 


R108 


odpor drdtovy 


TR 


611 


3k2 


Ft 109 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


M 3 / A 


R110 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


K5/A 


Rill 


odpor dratovy 


•TR 


627 


10 


R112 


odpor dratovy 


TR 


628 


2k5 


R113 


odpor dratovy 


TR 


304 


6k4 


R114 


odpor vrstvcvy 


TR 


102 


250/A 


R115 


odpor vrstvov^ 


TR 


102 


5 Ok/ A 


R116 


odpor vrstvovy’ 


TR 


1 02 


;.'25/a 


R117 


odpor dratovy 


TR 


611 


5k 


R118 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


Ml/ A 


R119 


odpor vrstvovy 


'TR. 


102 


Ml/A 


R120 


odpor dratovy 


TR 


504 


2k5 


R121 


odpor '/rstvory 


TR 


102 


3M2/B 


R122 


odpor vrstvovy 


TR 


1C2 


m2 5/ A 


R123 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


<< 

N 

CO 


R124 


odpor vrstvovy 


TR 


1C2 


3k9/A 


R125 


odpor vrstvovy 


1AK 630 76 


R126 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


Ml/ A 


R127 


potenciometr 


iw? 


694 


01 25k/N 


R128 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


Hi/A 


R129 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


64k/ A . 


HI 30 


potenciometr 


WN 


694 


01 2k5/N 


R131 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


6 4k/ A 


R132 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


1M/A 


R133 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


2M/A 


R134 


odpor vrstvovy 


TR. 


102 


5 Ok/ A 


H135 


potenciometr 




694 


01 250/N 


R136 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


lk/B 


R137 


odpor vrstvovy 


TR 


102 


20/ A 


R138 


potenciometr 


m 


690 


01 32 


R139 


odpor vrstvov^ 


• 

TR 


111 


5k 


R140 


odpor vrstvovy 


TR 


111 


4k 


R141 


odpor vrstvovy 


TR 


111 


3k2 


R142 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


2k/A 


. R143 


odpor vrstvovy 


TR 


101 


Ik6/A 



- 28 - 




R144 


odpor dratovy 


R146 


odpor dr&tovy 


R147 


odpor vrstvovy 


R148 


odpor vrstvovy 



Upozomeni; 

Qdpory Ra - Rk jsou nastaveny ve vyr. 



K o 


n d e 


n s a t o r y t 


Cl 




kond ens a jr. ernr. ic .-rj 


C2 




kondensator y.e ramie 1-y 


C3 




kondensator pr'lcnodkovy 


04 




kondensator pr&ckodkovy 


C5 




kondensator pnlchodkov^- 


r*c 
* ' ^ 




kondensator pruchodkovy 


C7 




kondensator pruchodkovy 


C8 




kondensAtor pruchodkovy 


09 




kondensabor pruchodkovy 


CIO 




kondensator svitkovy 


Cll 




kondensator keramick* 


C12 




kondensator pruchodkovy 


013 




kondensator prAchodkovy 


C14 




kondensator pr&chodkov^ 


015 


• 


kondensator pruchodkovy 


C16 , 


17 


kondensAtor pnlchodkov^ 


C18 




kondensator keramicky 


C19 




kondensator pruchodkovy 


C20 




kondensdtor prAchodkov* 


C21 


« 


kondensAtrr prucho&kcvjr 


022 




Kond^ncator pruchodkovy 


* 

CO 




konaensator prdchodkcvy 


C24 




kondensator keranick* 


C25 




kondensator keramicky 


C26 




kondensAtor pruchodkovy 



TR 617 6k4 
TR 501 100/A 
TR 101 5 Ok/ A 
TR 102 1M6/B 



zavode. 



TC 740 64 
TG 521 2k2 
TC 518 20 
TC 518 40 
TC 518 20 
TC 533 2k 2 
'.75 383 2k2 
TC 383 3*3 

TC 383 3k3 
TC 120 Ml 
TC 321 2k 2 
TC 383 2k2 
TC 583 2k2 
TC 385 3k3 
.TC 383 3k5 
IAN 705 25 

TC 742 12J5/B 
TC 516 250 
TC 383 2k 2 

TC 38.^ 2k2 
TC 383 2k2 

TO 383 3*3 
TC 742 8 
TC 521 2\z2 
TC 383 2k2 



C2? 


kondensator 


pruchodkovy 


C28 


kondensator pruchodkovy 


C29 


kondensator pruchodkovy 


030 


kondens&tor keramicky 


C31 


kondensator 


keramicky 


C32 


kondensator 


keramicky 


C33 


kondensator 


keramicky 1 


034 


kondensator 


keramicky 


035 


kondensator-' 


pruchodkovy 


C36 


kondensator 


pruchodkovy 


03 7 


kondensator 


pruchodkovy 


C38 


kondensator 


pruchodkovy 


039 


kondensator 


pruchodkovy 


C40 


kondensator 


pruchodkovy 


C41 


kondensator 


pruchodkovy 


C42 


kondensator 


keramicky 


C43 


kondensator pruchodkovy 




kondensator 


pruchodkovy 


c^5 


kondensator 


keramicky 


C46 


kondensator 


keramicky 


C4? 


kondensator 


keramicky 


C48 


kondensator 

« 


pruchodkovy 


049 


i 

kondensator 


svitkovy 


C50 


kondensator 


pruchodkovy 


051 


kondensator 


pruchodkovy 


C52 


kondensator 


pruchodkovy 


053 


kondensator 


keramicky 


055 


kondensator 


keramicky 


C56 


kondensator 


elektrolyticky 


C57 


kondensator 


svitkovy 


C58 


kondensator 


svitkovy 


059 


kondensator 


svitkovy 


C60 


kondens&tor 


svitkovy 


C61 


kondensator 


MP’ krabicovy 


C62 


kondensator elektrolyticky 


C63 


kondensdtor 


elektrolyticky 


C64 


kondensator 


elektrolyticky 



TC 383 2k 2 
TC 383 2k2 
TC 383 3k3 

1AK 701 02 
1AK 701 02 
1AK. 701 02 
1AK ?01 02 
TC 307 6J 4/B 
TC 383 2k2 
TC 383 2k2 
1C 383 3k3 
TO 318 230 
TC 383 2k2 
TC 383 21:2 
TC 383 2k 2 
TC 744 200 
TC 383 2k2 
TC 383 2k 2 
TC 323 21c2 
TC 323 2k2 
TC 323 2k 2 
TC 385 Ik 
TC 122 Ml 
TC ^83 2k2 
TC 383 2k2 
TC 353 3k3 
TC 323 2k2 
•TO 383 3k3 
TC 907 20M 
TC 124 Ik 
TC 124 lk 
TC 124 lk 
TC 124 lk 
TC 665 8M 
TC 596 32U 
TC 596 32M 
TC 597 8M 
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C65 


kondensator 


C66 


kondensator 


C67 


kondensator 


C68 


kondensdtor 


C69 


kondensator 


C70 


kondensator 


C71 


kondensator 


C72 


kondensator 


C73 


kondensator 

♦ 


C74 


kondensator 


C75 


kondensator 

#» 


C76 


kondensator 


C7? 


kondensator 


C78 


kondensator 


C79 


kondensator 


C80 


kondensator 


C81 


kondensator 


C82 


kondensator 


C83 


kondensator 


C84 


kondensator 


C85 


kondensator 


C86 


kondens&tor 


C87 


kondensator 


C88 


kondensator 


C89 


kondensdtor 


C90 


kondensator 


C91 


kondensdtor 


C92 


kondensdtor 


C93 


kondensdtor 


C94 


kondensator 


C95 


kondensdtor 


C96 


kondensdtor 


C97 


kondensator 


C98 


kondensator 


C100 


kondensdtor 


C101 


kondensator 


C102 


kondensator 



elektro lyticky 
elektro lyticky 
elektro ly ticky 
elektro lyticky 
el ektroly ticky . 
svitkovy 
svitkovy 
svitkovy 
MP krabicovy 
MP krabicovy 
slidovy 
svitkovy 
IaP krabicovy 
svitkovy 
keramicky 
pruchodkovy 
pruchodkovy 
MP krabicovy 
LIP krabicovy 
keramicky 
keramicky 
keramicky 
keramicky 
keramicky 
keramicky 
keramicky 
keramicky 
svitkovy 
svitkovy 
svitkovy 
svitkovy 
svitkovy 
keramicky 
keramicky 
keramicky 
pruchodkovy 
elektro lyticky 



i"C 


503 


10 


TC 


398 


321.! 


TC 


596 


32M 


•TO 


597 


81.; 


TC 


503 


1G 


TC 


120 


111 


TC 


120 


16k 


TC 


122 


151 


TC 


477 


4K 


TC 


481 


1M 


WK 


714 


08 390/B 


TC 


120 


22k 


TC 


453 


2M 


TC 


122 


10k 


TC 


740 


125 


TC 


383 


2k2 


TC 


383 


2k2 


TC 


453 


1U 


TC 


4-55 


21/1 


TC 


700 


3J2 


TC 


740 


125 


TC 


301 


1 


TC 


301 


1 


TC 


301 


1 


TC 


302 


1J6 


TC 


320 


lk5 


TC 


300 


4 


TC 


124 


lk 


TC 


124 


lk 


TC 


124 


lk 


TC 


124 


lk 

♦ 


TC 


124 


4k 


TC 


700 


3J2 


TC 


700 


3J2 


IAN 705 


• 25 

* 


TC 


383 


2k2 


TC 


909 


M5 



31 




* 



I 



% 



C103 


kondensAtor keramicky 


TC 


300 


4 


cm 


kondensAtor keramicky 


TC 


300 


2J5 


C105 


kondensAtor keramicky 


TC 


o 

o 


2J5 


Cl 06 ' 


kondensAtor keramicky 


TC 


o 

o 

K\ 


2J5 


C107 


kondensAtor keramicky 


TC 


300 


2J5 



Ostatni el# souSAsti: 

■ 

* v 1 ■■ ■ 1 11 *■ - '■ ■ ■ 



Elektronka El 

# 


6P32 


IAN 111 07 


Elektronka E2 


6CC31 


- 


Elektronka E3 


23 HQ 50 


- 


Elektronka E4 


E180F 


IAN 111 13 


Elektronka E5 


6L43 


IAN 111 03 


Elektronka E6 


ECC83 


- 


Elektronka E7 


ECC83 


IAN 111 17 


Elektronka E8 


12TP25 


- 


Elektronka E9 


6CC31 


- 


Elektronka E10 


AZ12 


IAN 110 00 


Elektronka Ell 


6Z31 


• 


Elektronka E12 


3NN41 




2arovka 


6 V/0,05 A 


IAN 109 12 


Selenovy uamSrnovad 




VI 




IAN 744 24 


Keridlo Ml 


200 ^uA, DHR5 


1AP 730 42 


Heridlo M2 


100 juA, DHR5 


1AP 780 43 


Vlofcka 


1,6 A/250 V pro 120 V 


ffSN 35 4731 


Vlofcka 


*1 A/250 V pro 2^0 V 


CSN 35 4731 


2 vlofcky 


0,1 A/250 V 


flSN 35 4-731 



Elektronky oznacenA IAN .. Jsou vybirany podle zvlaitnich 





t 



predpisii. 
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Transf ormator 


T 1 


— 


IAN 657 09 


civka dtto 




— 


1AK 617 04 


vinuti 


cislo vyvodu 


pocet zavitu 


0 vodiSe v mm* - 


LI 


1-2 


700 


0,300 


L2 


3-4 


90 


0,100 


L3 


5-6 


150 


0,100 



Transformat or 


T2 


— 


IAN 661 74 


civka dtto 

# 


• 


— 


1AK 622 76 


vinuti 

• 


dislo vyvodu 


pocet zavitu 


p 

0 vodice.v mm 


L1A 


1-2 


262 


0,560 


LIB 


3-4 


262 


0,560 


L1C 


4-5 


24 


0,750 


TP A 


6-7 


1100 


0,170 


L2B 


7-8 


1100 


0,170 


L 3 A 


10 - 11 * 


580 


0,150 


L 3 B 


11 - 12 


580 


0,150 


lA 


13 - 14 


16 


1,50 


L5 


15 - 16 


10,5 


1,12 


L 6 A 


17 - 18 


2 


0,710 


L 6 B 


18 - 19 


1 


0,710 


L 6 C 


19 - 20 


1 


0,710 


L7A 


21 - 22 


4 


0,600 


L7B 


22 - 23 


4 


0,600 


L7C 


23 - 24 


4 


0,600 s 






TransfoxmAtor. T 3 
civka dtto 

• 


- 


IAN 661 75 
1AK 622 77 


vinuti 


Sislo v^vodu 


poSet zdvitd 


p 

0 vodide v mm 


L1A 


i - 2 


580 


0,375 


LIB 


2-3 


25 


0,375 


L1C 


3-4 


25 


0,375 


LID 


4-5 


25 


0,375 


L2A 


6-7 


36. . 


0,710 


L2B 


7-8 


2 


0,710 


L3 A 


9-10 


65 


0,600 


L3B 


10 - 11 


5 


0,600 
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Tiumivka L37 
civka dtto 

vlnuti 

LI 



v inu ti 
L 



cislo vyvodu 
1-2 



61slo vyvodu 
1-2 



po5et zavitu 
300 



podet zavitu 
18 



IAN 630 22 
1AK 614 29 

p 

0 vodice v mm 

0,630 

1AK 600 33 

0 vodice v mm^ 
0,600 



Civka LI, L4, L5, L6, L7» L8, L9 



Civka L2, L3 f L12, L15, L26, L31 



1AK 600 32 

I 



vinuti 



* 5 isle vyvodu 



pocet zavitu 



0 vodice 



v mm 





2 x 180 0,125 



Civka L10, Lll, L13, L14, L27, L28, L29, L30, L32 - 1AK 600 34 



vinuti 


% 

cislo vyvodu 


• 

pocet zavitu 


o 

0 vodice v mm 


L 


1-2 


30 


0,400 



Civka LX6 * 




— 


1AK .585 88 


vinutl 


• 

* 

dislo vyvodu 


podet zavitu 


p 

0 vodice v ram 


L1A 


1-2 


94 


0,100 


LIB 


2-3 


76 


0,100 


L2 


4-5 


17 


0,100 
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Civka I? 



UK 585 89 



vinuti 



dislo vyvodu podet z&v itrd 




vodl£e v mm' 



LU 1-2 

LIB 2 - 5 

L 2 4-5 



52 


0,120 


42 


0,120 


13 


0,120 



Civka L 18 



1 AK 585 90 



vinuti 

LU 

LIB 

12 . 



6 ;islo v vyvodu 

1-2 

2-5 

4-5 



podet z&vitd 

37 

28 

11 



o 

0 vodide v mm 

0,160 

0,160 

0,160 

* 



Civka L 19 



1AK 585 91 



vinuti 



Sislo v^vodu po 5 et zdvitd 




9 

vodi 5 e v 




LU 

LIB 

L 2 



1-2 

2-3 

4-5 



21 

13 

7 



0,200 

0,200 

0,200 



. Civka L 20 



1 AK 585 92 



vinuti 

LU 

LIB 

12 



Sislo v^vodu 

1-2 

2-3 

4-5 



pocet zavitu 

13 

9 

6 



O 

(S vodiie v mm 

0,250 

0,250 

0,250 



Civka 121 



► 

UK 585 95 



vinuti 



Sislo v^vodu poSet z&vitti 




vodi£e v 



2 



run 



LU 1-2 11 

LIB 2 -3 8 



0,800 

0,800 



35 - 



rH CVJ 



Civka 1 22 



1AA 600 07 



cislo vyvodu 

- 2 
- 3 

Civka 123 

cislo vyvodu 

1-2 

2-3 

Civka L24 

cislo vyvodu 

1-2 

2-3 

Civka 125 

cislo vyvodu 

1-2 

2-3 

Civka L33* L35 

vinuti cislo 

LI 1.-2 



pocet zavitu 



0 vodice v ram 




1/2 1,4 

1/2 1,4 



1AA 600 00 



f 

pocet zavitu 0 vodice v mm' 

1 1/2 1,4 

3/4 1,4 



pocet zavitu 

3 1/2 
2 3/4 



1AA 600 09 

0 vodice v mm 

1,4 

1,4 



1AA 600 10 



pocet zavitu 



0 vodice v mm 





1,4 

1,4 



1AK 600 27 



vyvodu po£et zavitu 



0 vodice v mm 




I 




0,560 
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Civka L34, 


L3 6 




« 

- 1AK 600 46 

4 


vinuti 


cislo vyvodu 


pocet zavitu 


0 vo dice v mm 


L1A 


1-2 


26 


0; 560 


LIB 


2-3 


14 


0,560 



Civka L38, L39, L40, L41 




- 1AK 600 36 


vinuti 


pocet zavitu 


0 vodice v nun 


LI 


24 


0,224 


L2 


24 


0,224 
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t 



